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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . 
,  (РОСЗДРАВНАДЗОР) V

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 29 мая 2023 года № РЗН 2019/9216

На медицинское изделие
Катетер баллонный направляю щ ий (внутрисосудистый катетер с манжетой) 
Cello

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью "М едтроник"
(ООО "М едтроник"), Россия,
123112, М осква, вн. тер. г, муниципальны й округ Пресненский,
Пресненская наб., д. 10, эт. 9, помещ. П1, ком. 41

Производитель
"Фуджи Системз Корпорейш н", Япония,
Fuji Systems Corporation, Shirakaw a Plant, 200-2 Aza-Ohira, O dakura, Nishigo, 
Nishi Shirakaw a Gun, Fukushim a, 961-8061, Japan

Место производства медицинского изделия
Fuji Systems C orporation, Shirakaw a Plant, 200-2 Aza-Ohira, O dakura, Nishigo, 
Nishi Shirakaw a Gun, Fukushim a, 961-8061, Japan

Номер регистрационного досье №  РД-55707/26077 от 25.04.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на I листе
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приказом Росздравнадзора от 29 мая 2023 года № 3324:^^ 
допущено к обращению на территории Российской

Заместитель руководителя Ф едеральной служ бу  
по надзору в сфере здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 мая 2023 года № РЗН 2019/9216

Лист 1

На медицинское изделие
Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) 
Cello, в вариантах исполнения:
1. Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, 
размер 6F+ (внешний диаметр 1,9 мм), длина 950 мм, в составе:
1.1 Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой).
1.2 Расширитель.
2. Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, 
размер 7F + (внешний диаметр 2,4 мм), длина 950 мм, в составе:
2.1 Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой). .
2.2 Расширитель.
3. Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello,, 
размер 8F (внешний диаметр 2,6 мм), длина 950 мм, в составе:
3.1 Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой).
3.2 Расширитель.
4. Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, 
размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм, в составе:
4.1 Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой). ) .
4.2 Расширитель.
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Заместитель руководителя Федеральной службы^\  ̂  ̂
по надзору в сфере здравоохранения .^ .Ю . Павлюков


