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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 07 декабря 201^ года № РЗН 2016/5116

Л ист 1

На медицинское.изделие
Катетер виутрисосудистый проводниковый, в следующих вариантах исполнения:
1. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI ZenyteEX, в следующих 
исполнениях*
W6JL35-0-X100, W6JL40-0-X100, W6JL45-0-X100, W6JL50-0-X100,
W6JL35-2-X100, W6JL40-2-X100, W6,JL4S-2-X100, W6JL50-0-X100,
W6JL35-0-X100S, W6JL40-0-X100S. W6JL45-0-X100S, W6JL50-0-X100S, 
W6JL35-2-X100S, W6JL40-2-XIOOS, W6JL45-2-X100S, W6JL50-2-X100S, 
W6JR35-0-X1Ö0, W6JR40-0-XÍ 00, W 6m45-0-Xl 00, W6JR50-0-X100,
W6JR35-2-X1O0, W6JR40-2-X100, W6JR45-2-X100, W6JR50-2-X100,
W6JR35-0-X100S, W6JR40-0-X1G0S, W6JR45-0-X100S, W6JR50-0-X100S, 
АУ63Ю5-2-Х1008, W6JR40-2-X100S, W6JR45-2-X1Ö0S, W6m50-2-X100S, 
W6ALO7-0-XIOO, W6AL10-0-X100, W6AE15-0-X100,W6AL20-0-X100,
W6AL07-2-X100, W6AL10-2-X100, W6AL15-2-X100, W6AL20-2-X100, 
W6AL07-0-X100S, W6AL10-0-X100S, W 6AU5-0-X100S, W6AL20-0-X100S, 
W6AL07-^2-XlGOS, W6AU0-2-X100S, W6AL15-2-X100S, W6AE20-2-XIO0S, 
W6AR10-0-X100, W6AR20-0-X10Ö, W6AR10-2-X100, W6AR20-2-X100, 
W6HS0Ö-0-X100, W6HS00-2-X100, W6SA35-0-X100, W6SA40-0-X100, W6SG35-0-X100, 
W6SG40-0-XI00, W6SC35-2-X100. W6SC40-2-X10Ö, W6IM00-0-X100, W6IM00-2-Xlöa, 
W6PB30-0-X100, W6PB35-0-XÍ00, W6PB40-0-X100,
W6PB30-2-X100, W6PB35-2-X100, W6PB40-2-X100,
W6SP30-0-X100, W6SP35-0-X100, W6SP37-0-X100, W6SP40-0-XI00,
W6SP30-2.XÍ00, W6SP354-X100, W6SP37-2-X100, W6SP40-2-X100,
W6MPÖ1.X100, W6MP02-X100,
W 7Jb35-0-Xl00, W7JL40-0-X100, W7JL45-0-X100, W7JL50-0-X100,
W7JL35-2-X100, W7JL40-2-X100, W7JL45^2-X100, W7JL50-2-X100,
W7JL35-0.X100S, W7JL4Ö-0-X100S, W7JL45-0-X100S, W7JL50-0-X100S, 
W7JL35-2-X10QS, W7JL40-2-X1Q0S, W7JL45-2-X100S, W7JL50-2-X100S, 
W7JR35-0-X10Ö, W7JR40-0-X100, W7JR45-0-X100, W7JR50-0-X100,
W7JR35-2-X10Ö, W7m40-2-X100, W7JR45-2-X100, W7JR50-2-X100,
W7JR35-0-X100S, W7JR40-0-X100S, W7JR45-0-X100S, W7JR50-0-X100S, 
W7JR35-2-X100S, W7JR40-2-X1Q0S, W7JR45.2-X100S, W7JR50;;
W7AL07-0-X100, W7AL10-0-X100, W7AL15-0-X100, W7AL2jg 
W7AL07-2-X10Ö, W 7AU0-2-X100, W7AL15-2-X100, W7AI 
W7ALÜ7-O.X100S, W7AL10-0-X100S, W7AL15-0-X100S,
W7AL07-2-X100S, W7AL10-2-X1 OOS, W 7A L15-2-X l^S,
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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W7AR10-0-X100, W7AR20-0-X100, W7AR10-2-X100, W7AR20-2-X100, 
W7HS00-0-X!W, W7HS00-2-X100, W7SA3 5-0-Х 100, W7SA40-0-X100, W7SC3 5-0-Х 100, 
W7SC40-0-X100, W7SC35-2-X100, W7SC40-2-X100,
W7IMOO-O-Xl0O, W7IM00-2-X100,
W7PB30-0-XI00, W7PB35-0-X100, W7PB40-0-X100,
W7PB30-2-X100, W7PB35-2-X100, W7PB40-2-X100,
W7SP30-0-X100, W7SP35-0-X100, W7SP37-0-X100, W7SP40-0-X100,
W7SP30-2-X100, W7SP35-2-X100, W7SP37-2-X100, W7SP40-2-X100,
W7MP01-X100, W7MP02-X100,
W8JL35-0-X1Ó0, W8JL40-0-X100, W8JL45-0-X100, W8JL50-0-X100,
W8JL35-2-X100, W8JL40-2-X100, W8JL45-2-X100, W8JL50-2-X100,
W8JL35-0-X100S, W8JL40-0-X100S, W8JL45-0-X100S, W8JL50-0-X100S, 
W8JL35-2-X100S, W8JL40-2-X100S, W8JL45-2-X100S, W8JL50-2-X100S, 
W8JR35-0-X100, W8JR40-0-X100, W8m45-0-X100, W8JR50-0-X100,
W8JR35-2-X100, W8JR40-2-X100, W8JR45-2-X100, W8JR50-2-X100,
W8JR35-0-X100S, W8JR40-0-X100S, W8m45-0-X100S, W8JR50-0-X100S, 
W8JR35-2-X100S, W8m40-2-X100S, W8JR45-2-X100S, W8JR50-2-X100S, 
W8AL07-0-X100, W8ALÍO-0-X100, W8AL15-0-X100, W8AL20-0-X100,
W8AL07-2-X100, W8AL10-2-X100, W8AL15-2-X100, W 8AU0-2-X100, 
W8AL07-0-X100S, W8ALIO-O-XIOOS, W8AL15-O-XlOOS, W8AL20.0-X1 OOS, 
W8AL07-2-X100S, W8AL10-2-X100S, W8AL15-2-Х 1 OOS, W8AL20-2-X100S, 
W8AR10-0-X100, W8SA35-0-X100, W8SA40-0-X100, W8SA35-2-X100, W8SA40-2-X100, 
W8SC35-0-X100, W8SC40-0-X100, W8SC35-2-X100, W8SC40-2-X100,
W8PB30-0-X100, W8PB35-0-X100, W8PB40-0-X100,
W8PB30-2-X100, W8PB35-2-X100, W8PB40-2-X100,
W8SP30-0-X100, W8SP35-0-X100, W8SP37-0-X100, W8SP40-0-X100,
W8SP30-2-X10Ö, W8SP35-2-X100, W8SP37-2-X100, W8SP40-2-X100,
W8MP01-X100, W8MP02-X100.
2. Катетер внутрисосудистый проводниковый AS AHI SheathLessPV, в следующих 
исполнениях;
W8ST0O-O-V055, W8ST0O-0-V090, W8STO0-0-V120, W 8AN45-0A^55, W8AN45-0-V090, 
W8AN45-0-V120, W8RD00-0-V055, в составе:
- расширитель;
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHIS1
3. Катетер внутрисосудистый проводниковый A SA ip |> й ^ й |^ ^ Щ ^ ^ 1:1̂ |е^едую щ их 
исполнениях:
Руководитель Федеральной службы
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G6JL35-0-L1GÖ, G6JL35-0-L100S, G6JL40-0-L100, G6JL40-0-L100S,
G6JL45-0-L100, G6JL45-0-L100S, G6JL50-0-L100, G6JL50-0-L100S,
G6JR35-0-L100, G6JR35-0-L100S, G6JR40-0-L100, G6JR40-0-L100S,
G6JR45-0-L100, G6JR45-0-L100S, G6JR50-0-L100, G6JR50-0-L100S,
G6AL07-0-L100, G6AL07-0-L100S, G6AL10-0-L100, G6AL10-0-L100S, 
G6AL15-0-L100, G6AL15-0-L100S, G6AL20-0-L100, G6AL20-0-L100S, 
G6SC35-Ö-L10G, G6SC40-0-L100,
G6PB30-0-L100, G6PB35-0-L1OO, G6PB40-0-L100,
G6SP30-0-Li00, G6SP35-0-L100, G6SP40-0-L100,
G6HSOO-0-L100, G6MP10-0-L100, G6MP20-0-L100,
G7JL35-0-L100, G7JL35-0-L100S, G7JL40-0-L100, G7JL40-0-L100S,
G7JL45-0-L100, G7JL45-0-L100S, G7JL50-0-L100, G7JL50-0-L100S,
G7JR35-0-L100, G7JR35-0-L100S, G7JR40-0-L100, G7JR40-0-L100S,
G7JR45-0-L100, G7JR45-0-L100S, G7JR50-0-L100,G7JR50-0-L100S,
G7AL07-0-L100, G7AL07-0-L100S, G7AL10-0-Ll 00, G7AL10-0-Ll OOS, 
G7ALI5-0-L100, G7AL15-0-L100S, G7AL20-0-L100, G7AL20-0-L100S, 
G7SC35-0-U00, G7SC40-0-L100, G7HSOO-0-L100,
G7PB30-0-L100, G7PB35-0-L100, G7PB40-0-L100,
G7SP30-0-UOO, G7SP35-0-L100, G7SP40-O.L100, G7MP10-0-Ll 00, G7MP20-0-L100, 
G8JU5-0-L100, G8JL35-0-L100S, G8JL40-0-L100, G8JL40-0-L100S,
G8JR35-0.L100, G8JR35-0-L100S, G8m40-0-L100, G8JR40-0-L100S, G8ALI0-0-Ll00, 
G8SP35-0-L100, G8SP40-0-L100, G8MP10-0-Ll00, G8MP20-0-L100, в составе: 
-расширитель-;
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath.
4, Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI Hyperion, в следующих 
исполнениях:
HW60IMO00P1O000, HW60IM002P10000, HW60AL070P10000, HW60AL072P10000, 
HW60AL1 OOP 10000, HW60AL102Р10000, HW60AL150Р10000, Н W60AL152Р10000, 
HW60AU0OP100O0, HW60AL202P10000, HW60AL070P09000, HW60AL072P09000, 
HW60AL100P09000, HW60AL102P09000, HW60AL150P09000, HW60AL152Р09000, 
HW60AL200P09002, HW60AL202090002, H W 60A L 070P 10002^^^A L 072P 10002, 
HW60AL100P10002, HW60AL102P10000, HW60AL150P1 
HW60AL200P1Ö000, HW60AL202P10002, HW60AL070Pi 
HW60AL100P09002, HW60AL102P09002, HW60AL150 
HW60AL200P09002, HW60AL202P09002, HW60CP100;
HW60CP200P10000, HW6OCP250PO000, HW60CP270j 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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HW60CP320P10000, HW60CP350P10000, HW60SP300P10000, HW60SP302P10000, 
HW60SP350P10000, HW60SP352P10000, HW60SP370P10000, HW60SP372P10000, 
HW60SP400P10000, HW60SP402P10000, HW60SP300P09000, HW60SP302P09000, 
HW60SP350P09000, HW60SP352P09000, HW60SP400P09000, HW60SP402P09000, 
HW60PB300P10000, HW60PB302P10000, HW60PB350P10000, HW60PB352P10000, 
HW60PB400P10000, HW60PB402P10000, HW60JL3 OOP10000, HW60JL300P10001, 
HW60JL302P10000, HW60JL302P10001,HW60JL350P10000,HW60JL350P10001, 
HW60JL352P10000, HW60JL352P10001, HW60JL400P10000, HW60JL400P10001, 
HW60JL402P10000, HW60JL402P10001, HW6OJL45OP1OO0O, HW60JL450P10001, 
HW60JL452P10000, HW60JL452P10001, HW6OJL5OOPIO00O, HW60JL50QP10001, 
HW60JL502P10000, HW60JL502P10001, HW60JL350P09000, HW60JL352P09000, 
HW60JL352P09001, HW60JL400P09000, HW60JL402P09000, HW60JL402P09001, 
HW60JR350P10000, HW60JR352P10000, HW60JR400P10000, HW60JR402P10000, 
HW60JR450P10000, HW60JR452P10000, HW60JR500P10000, HW 60m502P10000, 
HW60JR350P09000, HW60JR352P09000, HW60JR400P09000, HW60JR402P09000, 
HW60SC350P10000, HW60SC352P10000, HW60SC400P10000, HW60SC402P10000, 
HW60AR100P10000, HW60AR102P10000, HW60AR200P10000, HW60AR202P10000, 
HW60HSaiOP10000, HW60HS012P10000, HW60HS020P10000, HW60HS022P10000, 
HW60RB070P10000, HW60RB072P10000, HW60RB100P10000,
HW60RB102P10000,HW60MPO 1 OP 10000, HW60MPO12P10000, HW60MP020P10000, 
HW60MP022P10000
HW70IMOOOP1GOOO, HW70IM002P10000, HW70AL070P10000, HW70AL072P10000, 
HW70AL100P10000, HW70AL102P10000, HW70AL150P10000, HW70AL152P10000, 
HW70AL200P1000Q,:HW70AL202P10000, HW70AL070P09000, HW70AL072P09000, 
HW7OAL1OOPO90OO, HW70AL102P09000, HW70AL150P09000, HW70AL152P09000, 
HW70ALG70P10002, HW70AL072P10002, HW70AL1 OOP10002, HW70AL102P10002, 
HW70AL150P10002, HW70AL152P10002, HW70AL200P10002, HW70AL202P10002, 
HW70AL070P09002, HW70AL072P09002, HW70AL100P09002, HW70AL102P09002, 
HW70AL150P09002,HW70AL152P09002, HW70AL200P09002, HW70AL202P09002, 
HW70GP100P10000, HW70CP150P10000, HW70CP200P10000, HW70CP250P10000,
HW70CP270P10000, HW70CP300P10000, HW70CP320P10000, 
HW70SP300P10000, HW70SP302P10000, HW70SP350P100C 
HW70SP370PIOOOO, HW70SP372P10000, HW70SP400P10Q^^MM{; 
HW70SP30bP09000, HW70SP302P09000, HW70SP3 SOPO^fe,,^' 
HW70SP400P09000, HW70SP402P09000, HW70PB300P1(‘
HW70PB3 SOP10000, HW70PB3 52P10000, H W 7 0 P B ^ P  1 \ 
Руководитель Федеральной службы '■
по надзору в сфере здравоохранения .

?0Р 10000,
юо.

т

М ураш ко

0 0 2 6 1 8 9



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 07 декабря 2016 года № РЗН 2016/5116

Л ист 5

HW70PB300P09000, HW70PB302P09000, HW70PB350Р09000, HW70PB3 52Р09000, 
HW70PB400P09000, HW70PB402P09000, HW70JL3OOP10000, HW70JL300P1000I, 
HW70JL3O2PÎ000O, HW70JL302P10001, HW70JL350P10000, HW70JL350P10001, 
HW70JL352P10000,HW70JL352P10001,HW70JL400P10000, HW70JL400P10001, 
HW70JL402P10000, HW70JL402P10001, HW70JL450P10000, HW70JL450P1000Î, 
HW70JL452P10ÛOD, HW70IL452P10001, HW70JL50GP10000, HW70JL500P10001, 
HW70JL502P10000, HW70JL502P10001, HW70JL350P09000, HW70JL352P09000, 
HW70JL352P09001, HW70JL400P09000, HW70JL402P09000, HW70JL402P09001, 
HW70JR350PI0000, HW70JR352P10000, HW70JR400P10000, HW 70m402P 10000, 
HW70JR450P10ÔOO, HW70JR452P1000Q, HW70JR500P10000, HW70JR502P10000, 
HW70JR350P09000, HW70JR352P09000, HW70JR400P09000, HW70JR402P09000, 
HW70SC350P10000^ HW70SC352P10000, HW70SC400P10000, HW70SC402P10000, 
HW70AR100P10000, HW70AR102P10000, HW70AR200P10000, HW70AR202P10000, 
HW70HS010P10000, HW7GHS012P10000, HW70HS020P10000, HW70HS022P10000, 
HW70RB070P10000, HW70RB072P10000, HW70RB1 OOP 10000, HW70RB102P10000, 
HW70MP010P10000^W70MP012P10000, HW70MP020P10000, HW70MP022P10000, 
HW8O1M00OP1OOO0, HWSOIM002P10000, HW80AL070P10000, HW80AL070P10001, 
HW80AL072P10000, HW80AL072P10001,HW80AL1GOP10000, HW80AL1 OOP10001, 
HW80AL1G2P10000,HW80AL1G2P10001,HW80AL150P10000, HW 80AU50P10001, 
HW80AL152P10000, HW80AL152P10001, HW80AL200P10000, HW80AL200P10001, 
HW80AL2G2P10000, HW80AL202P10001, HW80AL070P09000, HW80AL072P09000, 
HW80AL1OOPO90OO, HW80AL102P09000, HW80AL150P09000, HW80AL152P09000, 
HW80AL200P09000, HW80AL202090000, HW80AL070P10002, HW80AL072P10002, 
HW80AL1 OOP! 0002, HW80AL102P10002, HW80AL150P10002, HW80AL152P10Ô02, 
HW80AL200P10002, H W80AL202P10002, HW80AL070P09002, HW80AL072P09Ô02, 
HW80AL1G0P09002, HW80AL102P09002, HW8OAL1O2PO90O2, HW80AL150P09002, 
HW80ALI 52P09002, HW80CP1 OOP10000, HW80CP150P10000, HW80CP2GQP10000, 
HW80CP250P10000, HW80CP270P10000, HW80CP300P10000, HW80CP320P10000, 
HW80GP350P10000,HW80SP300P10000,HW80SP302P10000, HW80SP320P10000,
H W80SP322P10000, HW80SP350P10000, HW80SP352P10000, HW80SP370P10000, 
HW80SP372PÎ0000, HW80SP400P10000, HW80SP402P10000, HW80S£42aP10000, 
HW80SP422P10000, HW80SP45 OP10000, HW80SP452P10000,
HW80SP302P09000, HW80SP350P09000, HW80SP352P09000 
HW80SP402P09000, HW80PB300P10000, HW80PB302P1000 
HW80PB322P10000, HW80PB350P10000, HW80PB352P100( _
HW80PB372P10000, HW80PB400P10000, HW80PB402P100(fc U M  
Руководитель Федеральной службы 
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HW80PB422Pi0GO0, HW80PB450P10G00, HW80PB452PB)000, HW80PB300P09000. 
HW8OPB3O2PQ9OO0, HW80PB350P09000, HW80PB352P09000, HW80PB400P09000, 
HW80PB402P09000, HW80JL30aP10000, HW80JL300P10001, HW80JL302P10000, 
HW80JL302P16001, HW80JL350P10000, HW80JL3 SOP10001, HW80JL352P10000, 
HW80JL352P10001, HW80JL400P10000, HW80JL400P10001, HW80JL402P10000, 
HW80JL402P10001, HW80JL4S0P10000, HW80JL450P10001, HW80JL452P10000, 
HW80JL452P10001, HW80JL500P10000, HW80JL500P10001, HW80JL502P10000, 
HW80JL502Pt0001, HW80JL350P09000, HW80JL352P09000, HW80JL352P09001, 
HW80JL4OOPO9OOO, HW80JL402P09000, HW80JL402P09001, HW80JR350P10000, 
HW80JR352P10000, HW80JR400P10000, HW80JR402P10000, HW80JR450P10000, 
HW80JR452P10000, Н\У80Ж500Р 10000, HW80JR502P10000, HW80JR350P09000, 
HW80JR352P09000, HW80JR400P09000, HW80JR402P09000, HW80SC300P10000, 
HW80SC302PiOOGO, HW80SC350PIO0O0, HW80SC352P10000, HW80SC400P10000, 
HW80SC402P10GOO,HW80AR100P10000, HW80AR102P10000, HW80AR200P10000, 
HW80AR202P10000, HW80AR3 SOP10000, HW80AR3S2P10000, HW80AR400P10000, 
HW80AR402P10000, HW80HS01 OP10000, HW80HS012P10000, HW80HS020P10000, 
HW8OHS022PIO000, HW80PB070P10000, HW80PB072P10000, HW80PB1 OOP10000, 
HW80PB102P10000, HW80MP010P10000, HW80MP012P10000, HW8OMPO20PIO000, 
HW80MP022P10000.
5. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI Corsair, в следующих исполнениях: 
CSW13S-26N, CSW1S0-26N.
6. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI Tomus, в следующих исполнениях: 
AT2413S, AT3S13S.
7. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI Masters PARKWAY SOFT, в 
следующих исполнениях: WMST105-18PWSF, WMST12S-18PWSF, WMST1S0-18PWSF, 
WMST4SA-18PWSF, WMST4SA-18PWSSF, в составе:
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI PARKWAY;
-стилет.
8. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI Masters PARKWAY HF, в 
следующих исдалнениях: WMST10S-27HF, WMST12S-27HF, WMST150-27HF, в  составе:
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI PARKWAY;
- стилет.
9. Катетер внужисосудистый проводниковый ASAHI Mastery 
следующих исполнениях: WMST10S-27HFK, WMST12S-27 
WMSTI2S-27HFKM, в  составе:
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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- напрадитель проволочный;
- натягаватель;
-стилет;
- устройство для вращения проводника катетера.
10. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHISTRIDESMOGTH+, в следующих 
исполнениях: STP105-20S, STP125-20S, STP150-20S, STP125-20A, в составе:
- катетер внутрисосудистый проводниковый AS AHI STRIDESMOOTH+;
- стилет.
11. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHIFUBUKI043, в следующих 
исполнениях: WAIN-FBK-4-120, WAIN-FBK-4-125, WAIN-FBK-4-130, в составе:
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI FUBUKI;
-стилет;
- съёмное по1фыш е.
12. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI FUBUKI, в следующих 
исполнениях:
WAIN^FBK-6S80, WAIN-FBK-6S, WAIN-FBK-6SL, WAIN-FBK-6A110,
WAIN-FBK-6A80, WAIN-FBK-6A, WAIN-FBK-6AL, WAIN-FBK-6S110,
WAIN-FBK-7S8G, WAIN-FBK-7S, WAIN-FBK-7SL, WAIN-FBK-7A80, WAIN-FBK-7A, 
WAIN-FBK-7AL, WAIN-FBK-7A110, WAIN-FBK-7S110,
WAIN-FBK-8S80, WAIN-FBK-8S, WAIN-FBK-8SL, WAIN-FBK-8S110.
13. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI FUBUKI DILATOR KIT, в 
следующих исполнениях:
WAIN-FBK-4SD80, WAIN-FBK-4SD, WAIN-FBK-4SDL, WAIN-FBK-4AD80, 
WAIN-FBK-4SD110, WAIN-FBK-4AD, WAIN-FBK-4ADL, WAIN-FBK-4AD110, 
WAIN-FBK-SSD80, WAIN-FBK-5SD, WAIN-FBK-5SDL, WAIN-FBK-5AD110, 
WAIN-FBK-5AD80, WAIN-FBK-5AD, WAIN-FBK-5ADL, WAIN-FBK-5SD110, 
WAIN-FBK-6SD80, WAIN-FBK-6SD, WAIN-FBK-6SDL, WAIN-FBK-6SD110, в составе:
- катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI FUBUKI;
-расширитель.
14. Катетер внутрисосудистый проводниковый ASAHI Angiographic Catheter, в 
следующих исполнениях:
AW42JR3500R10000, AW42JR4000R10000, A W 42JR 4500R 100fc 
AW42JL3500R10000, AW42JL4000R10000, A W 4 2 JL 4 5 0 0 R 1 Q ^ ^ # ^
AW42AR1000R10000, AW42AR2000R10000, A W 42A R 300(Щ фl9O t^^Jf 
AW42AL1000R10000, AW42AL2000R10000, A W 4 2 A L 3 0 0 (^ R \lW i; ;^ 4 M i^  
AW42MP2500R10000, AW42MP3000RI0000, A W 4 2 W 3 5 ( j ( | i |^ ® " ®  I f ’ 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения f ^
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AW42MP4000R10000, AW42MP2502R10000, AW42MP3002R10000, 
AW42MP3502R10000, AW42MP4002R10000, AW42TG3500R10000,
AW42TG4000R10000, AW42TG3500R11000, AW42TG4000R11000, AW42TG3501R10000, 
AW42TG4001R10000, AW42TG3501R11000, AW42TG4001R11000,
AW42RM3500R10000, AW42RM4000R10000, AW42RM3500R11000, 
AW42RM4000R11000, AW42RM3501R10000, AW42RM4001R10000,
AW42RM3501R11000, AW42RM4001R11000, AW42PS4008S11000, A W 42P S 40im i 1000, 
AW42P44008S11000, AW42P44012R11000, AW52JR3500R10000, AW52JR4000R10000, 
AW52m4500R10000, AW52JR5000R10000, AW52JL3500R10000, AW52JL40Q0R1G000, 
AW52JL4500R10000, AW52JL5000R10000, AW52AR1000R10000, AW52AR2000RÍ00G0, 
AW52AR3000R10000, AW52AL1000R10000, AW52AL2000R10000, AW52AL3000R100GO, 
AW52IMQOOOR10000, AW52MP2500R10000, AW52MP3000R10000,
AW52MP3500R10000, AW52MP4000R10000, AW52MP2502R10000, 
AW52MP3002R10000, AW52MP3502R10000, AW52MP4002R10000,
AW52TG3500R10000, AW52TG4000R10000, AW52TG3500R11000, AW52TG4000R11000, 
AW52TG3501R10000, AW52TG4001R10000, AW52TG3501R11000, AW52TG4001R11000, 
AW52RM3500R10000, AW52RM4000R10000, AW52RM3500R11000,
AW52RM4O0OR11000, А  W52RM3501R10000, AW52RM4001R10000, 
AW 52RM 350lRtl000, AW52RM4001R11000, AW52PS4012R11000, AW52P44012R11000, 
AW52P54012R11000, AW60JR3500R10000, AW60JR4000R10000, AW60m4500R10000, 
AW6OJR5O0ORÍ0OOO, AW60JL3500R10000, AW60JL4000R10000, AW60JL4500R10000, 
AW60JL5000R10000, AW60AR1000R10000, AW60AR2000R10000, AW60AR3000R10000, 
AW60AL1000R10000, AW60AL2000R10000, AW60AL3000R10000, AW60IMOO00R10O00, 
AW60MP3500R10000, AW60MP4000R10000, AW60MP3502R10000,
AW60MP4002R10000, AW60TG3500R10000, AW60TG4000R10000,
AW60TG3500R11000, AW60TG4000R11000 ,AW60TG3501R 10000, AW60TG4001R10000, 
AW60TG3501RU000, AW60TG4001R11000, AW60RM3500R10000,
AW60RM4000R10000, AW60RM3500R11000, AW60RM4000R11000, 
AW60RM3501R10000, AW60RM4001R10000, AW60RM3501R11000,
AW60RM4001R11000, AW60PS4012R11000, AW60P44012R11000, AW60P54012R11000. 
Место производства;
1. Asahi Intecc Co., Ltd., 3-100, Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489--007J

t Road,
. - A

2. Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd., 158/1 Moo 5, Bangkadi Indi 
Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, T h a ila j^ ^ > "^ ^ y  , r
3. Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd., THANG LONG Industrial Р а г | ,^ о й Щ |^ ; 0 ^
Vietnam. /
Руководитель Федеральной службы /
по надзору в сфере здравоохранения [ Jj/j/f  ̂ ^
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