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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ

от 19 сентября 2023 года № РЗН 2017/6630
На медицинское изделие
Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Performa

Настоящее регистрационное удостоверение вьщано
Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник" ,
(ООО "Медтроник"), Россия,
123112, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская 
наб., д. 10, этаж, 9, помещ. III, ком. 41
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Производитель -
"Медтроник Инк.", США,
M edtronic Inc., 710 M edtronic Parkw ay N.E. M inneapolis, MN 55432, USA

Место производства медицинского изделия
M edtronic Puerto  Rico O perations Co, Villalba Rd. 149, Km 56.3, Call Box 6001, 
Villalba, PR  00766, USA

Номер регистрационного досье №  РД-55700/24935 от 25.04.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической : 
деятельности 26.60.14.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 19 сентября 2023 г̂  
допущено к обращению на территории Российс 
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 19 сентября 2023 года № РЗН 2017/6630

На медицинское изделие
Электрод для стимуляции в  кардиальной вене A ttain Perform a,
варианты исполнения:
1. Электрод для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA MRI 
SURESCAN 4298 размеры: 78 см, 88 см, в составе:
- электрод с фиксирующей муфтой;
- инструмент для введения проводника;
- зажим проводника; ;
- рукоятка управления проводником;
‘ стилет - не более 4 шт.;
- инструмент анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0 - не более 2 шт.; ,
- документация по продукту: Техническое руководство; Ограниченная гарантия; 
Наклейки.
,2. Электрод для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA STRAIGHT 
MRI SURESCAN 4398 размеры: 78 см, 88 см, в составе:
- электрод с фиксирующей муфтой;
- инструмент для введения проводника;
- зажим проводника;  ̂ : ^
- рукоятка управления проводником; V '
- стилет - не более 4 шт.;
- инструмент анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0 - не более 2 шт,;
- документация по продукту: Техническое руководство; Ограниченная гарантия;
Наклейки. ’ ■ -
3. Электрод для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA S MRI ’ 
SURESCAN 4598 размеры: 78 см, 88 см, в составе: л U
- электрод с фиксирующей муфтой; ' :
- инструмент для введения проводника;
- зажим проводника;
- рукоятка управления проводником; .
“ стилет - не более 4 шт.; . . ' •; - j "  v
- инструмент анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0 - не более 2 шт.;
- документация по продукту: Техническое руков^{(в5^ЙЗ^^^иченная гарантия 
Наклейки.
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Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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